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Klinisk kemiska laboratoriet

Att gora blodutstryk

1. Placera en liten droppe
vélblandat EDTA-blod pa ena
anden av ett objektsglas.

2. Satt ett tackglas framfor
bloddroppen med ca 40° lutning.

3. Dra tackglaset bakat, in i
N bloddroppen, sa att blodet flyter ut
: \ - langs tackglasets kant.

4. Skjut tackglaset framat over
objektsglaset med en stadig och
\— jamn handrdorelse.

5. Lat preparatet torka snabbt

= 6;‘ i genom att vifta det i luften. Skriv
e : patientenos ID-uppgifter med
i blyerts pa glasets markyta.
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